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Abstract 
 
Cobalt-based alloys are widely used to be prosthesis because of their excellent 
properties. In this work, cobalt alloys variation of Cr have been synthesized by smelting method 
and accompanied by rolling process. The evaluated material properties show that 
microstructure dominant by γ phase. It was also found that the whole process of synthesis have 
good solubility. Hardness value show variation of 33% Cr include on the range of ASTMF75 
that is 345,24 VHN. Corrosion test result show variation of 31,5% and 34,5% Cr satisfy 
corrosion rate of Europe standard (0,457 mpy). But on the other hand, they have good 
biocompatibility. 
Keywords: Cobalt alloys prosthesis, microstructure, hardness value, corrosion rate, 
cytotoxicity. 
 
1. PENDAHULUAN 
Kasus operasi bedah tulang di 
Indonesia meningkat seiring dengan 
banyaknya masyarakat usia lanjut, penyakit 
osteoporosis, osteoartritis, dan tingginya 
tingkat kecelakaan. Kerusakan tulang 
khususnya tulang rawan sendi dapat 
digantikan dengan implan tulang prosthesis 
(biomaterial yang ditanam dalam tubuh 
secara permanen, yaitu sekitar 15 - 20 
tahun) (Sukaryo dkk, 2009). Pemenuhan 
prosthesis tersebut masih bergantung 
dengan impor sehingga harganya mahal dan 
tidak efektif waktu untuk penyembuhan 
pasien. Selain itu, ukurannya pun tidak 
sesuai denganukuran tulang orang 
Indonesia. 
Sifat utama yang harus dimiliki oleh 
biomaterial berbasis logam untuk implan 
prosthesis adalah kesesuaian dengan sel 
hidup (excellent biocompatibility), tidak 
karsinogen, daya pakai yang lama dan 
kekuatan bahan  implan yang bagus. Selain 
itu juga harus memiliki  ketahanan korosi 
dan osteointegrasi yang bagus (Sulistioso, 
2011).  
Material implan berbasis logam yang 
sudah banyak digunakan secara umum 
diantaranya adalah stainlees steel, paduan 
kobalt, dan paduan titanium. Stainlees steel 
memiliki ketahanan korosi yang kurang 
baik dan apabila menggunakan bahan 
paduan titanium harganya relatif mahal. 
Sedangkan paduan kobalt memiliki sifat 
mekanik dan biokompatibilitas yang lebih 
baik dibandingkan stainlees steel namun 
setingkat lebih rendah dari paduan  
titanium. Harganya pun lebih murah dari 
paduan titanium. 
Paduan kobalt variasi Cr diharapkan 
mampu memperbaiki sifat mekanik dan 
non-mekanik implan tulang prosthesis. Cr 
mampu meningkatkan ketahanan korosi 
dengan membentuk lapisan pasif Cr2O3 dan 
fasa γ sehingga meningkat kekerasan 
paduan. 
Masalah yang dihadapi saat ini 
adalah belum ada informasi yang jelas 
mengenai komposisi yang tepat untuk 
membuat paduan kobalt yang memiliki sifat 
mekanik dan non-mekanik seperti tulang, 
khususnya untuk bagian femoral. Tentu saja 
ini tidak lepas dari penentuan komposisi 
yang tepat dari unsur penyusun paduan 
kobalt. Oleh karena itu perlu dilakukan 
studi lebih mendalam mengenai sintesis 
paduan kobalt sebagai implan tulang 
prosthesis khususnya dari aspek 
optimalisasi komposisi Cr. 
Pada penelitian ini dilakukan sintesis 
paduan kobalt dengan variasi Cr dengan 
komposisi merujuk pada ASTMF75. 
Adapun variasi Cr yang dilakukan sebesar 
28,5; 30; 31,5; 33; dan 34,5 dari % berat 
keseluruhan. Sesuai Sesuai standart 
ASTMF75 maka penambahan komposisi 
bahan lain yang konstan dengan jumlah 
persen berat sebesar 5% Mo; 0,5% Mn; 
0,5% Si; 0,25% N; dan sisanya Co. 
Pembuatan logam paduan kobalt ini 
dilakukan dengan metode teknik peleburan 
yang disertai dengan rolling. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk melakukan karakterisasi pengaruh 
dari variasi Cr dan teknik peleburan yang 
disertai rolling terhadap paduan kobalt. 
diharapkan dari penelitian ini mampu 
membuat paduan kobalt yang sesuai dengan 
karakterisasi implant tulang prosthesis. 
2. METODE 
Waktu Dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan selama 5 
bulan pada tahun 2013. Persiapan bahan 
dilakukan di Laboratorium Material Fisika 
Universitas Airlangga. Kompaksi, grinding, 
dan polishing di Laboratorium material 
FMIPA-ITS. Peleburan paduan kobalt 
dilakukan di Laboratorium Dasar Bersama 
Universitas Negeri Malang. Uji XRD, 
SEM-EDX, uji kekerasan, dan uji laju 
korositas dilakukan di Jurusan Material dan 
Metalurgi-FTI ITS Surabaya. Uji 
sitotoksisitas dilaksanakan di PUSVETMA 
Surabaya. 
 
 
Gambar Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian 
 
 
Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi timbangan digital, 
krusibel alumina, High Energy Milling 
(HEM), mesin press “carver”, Tri Arc 
Melting Furnace (TAMF),  Furnace 
Programable, mesin rolling, mesin grinder 
dan polisher, gerinda, dan amplas. 
Sedangkan alat yang digunakan untuk 
karakterisasi sampel adalah difraktometer 
sinar-X PANalytical X'Pert PRO untuk uji 
XRD, SEM-EDX untuk uji morfologi 
permukaan sampel, Tester Digital Auto 
Turret model 402MVD untuk uji kekerasan 
(Microvickers Hardness), dan Potensiostat 
tipe VersaSTAT 4 untuk uji korositas.  
Bahan-bahan yang akan digunakan 
dalam pembuatan sampel paduan kobalt 
pada penelitian ini adalah serbuk Kromium, 
serbuk kobalt, serbuk molibdenum, serbuk 
mangan, serbuk silikon dan serbuk. Bahan - 
bahan larutan SBF yang akan digunakan 
untuk uji korosi adalah NaCl, KCl, CaCl2, 
NaHCO3, K2HPO4.3H2O, Na2SO4, 
MgCl2.6H2O, (CH2OH)2CNH2 dan 
larutan HCl 1 M. 
 
Metode 
Penelitian ini terdiri dari 5 tahap, 
pertama adalah persiapan bahan. Masing - 
masing unsur ditimbang sesuai persentase 
berat dengan variasi Cr (28,5; 30; 31,5; 33, 
dan 34,5 dari % berat). Total keseluruhan 
berat adalah 10 gram, berikut adalah 
persentase masing-masing unsur: 
 
Tabel 1. Komposisi Paduan Kobalt Variasi 
Cr 
 
 
Tahap kedua adalah proses peleburan yang 
diawali dengan proses kompaksi untuk 
optimalisasi proses. Tahap ketiga adalah 
homogenisasi pada suhu rekristalisasi 
1250ºC selama 3 jam. Tahap keempat 
adalah proses rolling yang disertai dengan 
pemanasan pada suhu 1200º C selama ± 15 
menit dan dilanjutkan dengan quenching. 
Proses tersebut dilakukan berulang kali 
hingga diperoleh ketebalan ± 1 mm. 
Selanjutnya adalah preparasi sampel untuk 
uji. Diagram alir penelitian dapat dilihat 
pada lampiran 1. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Karakterisasi XRD (X-Ray 
Diffraction) 
Uji XRD dilakukan terhadap masing-
masing sampel (variasi Cr 28,5; 30; 31,5; 
dan 34,5 %) sebanyak tiga kali, yaitu pada 
saat setelah peleburan, setelah 
homogenisasi, dan setelah rolling. Berikut 
akan ditampilkan pola difraktogram paduan 
kobalt setelah tiga proses tersebut. 
 
Gambar 1. Pola Difraksi XRD Paduan 
Kobalt setelah Peleburan 
 
Gambar 2. Pola Difraksi XRD Paduan 
Kobalt setelah Homogenisasi 
 
Gambar 3. Pola Difraksi XRD Paduan 
Kobalt setelah Rolling 
 Grafik 4. Persentase Fasa γ dari Tahap 
Peleburan hingga Rolling 
Hasil kharakterisasi XRD 
menunjukkan keberhasilan seluruh proses 
pembuatan paduan kobalt dengan metode 
peleburan disertai rolling. Hal diindikasikan 
dari terbentuknya fasa γ setelah proses 
peleburan, kemudian fasa tersebut 
mengalami peningkatan dari aspek 
kemunculan sudut 2θ dan intensitas karena 
adanya transformasi fasa. Proses rolling 
disertai dengan pemanasan dan quenching 
juga semakin meningkatkan fasa γ. Proses 
tersebut mampu mengeliminasi fasa-fasa 
lain yang kurang stabil dan mudah 
terdeformasi (ε dan θ), sehingga membuat 
dominansi fasa γ semakin bagus. 
Paduan kobalt variasi 30% Cr 
mengalami kerusakan setelah melalui 
proses rolling. Hal ini dikarenakan fasa γ 
tidak muncul di sudut 2θ manapun dan 
hanya muncul fasa σ yang menyebabkan 
kerapuhan material (Lee et. al., 2008). 
Pengamatan secara fisik menunjukkan 
sampel lebih lunak dibandingkan yang lain, 
sampel dapat dilengkungkan tanpa alat 
bantu sedangkan sampel lain memiliki  
kekerasan yang cukup tinggi. Kerusakan 
diduga dikarenakan proses peleburan 
kurang sempurna, sebab ketika proses 
tersebut pijar plasma berwarna seperti api 
dari pembakaran kayu/arang. Proses 
peleburan yang kurang sempurna 
mengakibatkan ikatan-ikatan antar atom 
paduan kobalt kurang sempurna. 
Hasil Karakterisasi SEM-EDX 
Karakterisasi SEM-EDX 
dilakukan untuk mengetahui morfologi 
permukaan paduan kobalt sekaligus 
komposisi unsur-unsur yang terkandung 
dalam satu titik sampel (Vela´squez et. 
al., 2005). Gambar 5-9 berikut ini 
memperlihatkan hasil SEM-EDX dari 
permukaan paduan kobalt setelah rolling 
yang diambil pada dua titik berbeda, yaitu 
pada daerah normal (permukaan rata) dan 
pada daerah ekstrim (lubang atau retakan). 
Hal ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan atau kesamaan karakterisitik dua 
daerah yang ditembaki berkas elektron 
berenergi tinggi tersebut dari aspek 
kemunculan komponen unsur-unsur 
paduan. 
 
(a) 
 
(b) 
Gambar 5. SEM-EDX Sampel 28,5% (a) 
Permukaan rata dan (b) Permukaan 
Berlubang 
 
 
(a) 
 
(b) 
Gambar 6. SEM-EDX Sampel 30% (a) 
Permukaan Rata dan (b) Permukaan 
Berlubang 
   
(a) 
 
                              (b) 
Gambar 7. SEM-EDX Sampel 31,5% (a) 
Permukaan Rata dan (b) Permukaan 
Berlubang 
 
   
(a) 
 
(b) 
Gambar 8. SEM-EDX Sampel 33% (a) 
Permukaan Rata dan (b) Permukaan 
Berlubang 
 
  
(a)   
 
(b) 
Gambar 9. SEM-EDX Sampel 34,5% (a) 
Permukaan Rata dan (b) Permukaan 
Berlubang 
 
Berdasarkan analisis EDX yang 
ditunjukkan pada Gambar 5-9 paduan 
kobalt dengan permukaan rata memiliki 
kesesuaian perbandingan persentase berat 
unsur-unsur pemadu dengan persentase 
berat saat penimbangan bahan, meskipun 
persentase berat unsur-unsur pemadu 
tersebut mengalami penurunan. Sedangkan 
untuk permukaan yang berlubang/berpori 
terdapat oksidasi, hal ini diduga dengan 
munculnya unsur O pada analisis EDXnya. 
Unsur O tersebut berinteraksi dengan 
salah satu senyawa lapisan pasif paduan 
kobalt sehingga mengoksidasi paduan 
tersebut. Hasil pengamatan fisik secara 
langsung menunjukkan bahwa bagian 
teroksidasi tersebut berwarna hitam. Selain 
itu dari pengamatan SEM-EDX daerah 
berlubang tersebut juga nampak bahwa 
distribusi komponennya cenderung 
mengarah pada satu atau beberapa 
komponen saja. 
 
 
 
Hasil Uji Kekerasan dengan Micro-
Hardness Vickers 
Pada penelitian ini sifat mekanik 
yang diuji adalah kekerasan (hardness) 
sampel. Hasil karakterisasi uji kekerasan 
(hardness) ditunjukkan pada Tabel 1 
berikut ini: 
 
 
 
Tabel 2. Hasil Uji Kekerasan (Microvickers 
Hardness) 
Variasi Komposisi 
Cr 
Kekerasan 
(VHN) 
28,5%  
31,5%  
33,0%  
34,5%  
 
Paduan kobalt dengan peningkatan 
variasi Cr seharusnya menghasilkan 
peningkatan nilai kekerasan. Hanya saja 
hasil yang diperoleh berbeda dengan yang 
diharapkan.  Kekerasan sampel rata-rata 
melebihi dari range kekerasan paduan 
kobalt untuk implan sesuai dengan 
ASTMF75, yaitu sekitar 276-384,6 VHN. 
Hasil terbaik dari uji kekerasan ini adalah 
pada variasi Cr 33%, yaitu sebesar (345,24 
± 11,9)VHN. 
 
 
Hasil Uji Korosi 
Hasil uji korosi pada penelitian ini 
memperlihatkan hasil yang bervariasi. 
Berikut ditampilkan data laju korosi dalam 
bentuk diagram: 
 
 
Gambar  10. Diagram Tingkat Laju Korosi 
Terhadap Variasi Cr pada Paduan Kobalt 
(Tanpa Variasi Cr 30%) 
 
Sampel dengan variasi Cr 31,5% dan 
34,5% hasilnya cukup bagus karena laju 
korosinya dibawah batas standar laju korosi 
aplikasi medis Eropa yaitu 0,475 mpy. Hal 
ini diduga karena sampel variasi Cr 31,5% 
dan34,5% tersebut tidak banyak mengalami 
retakan pada permukaannya, sehingga 
densitas (massa jenis) sampel lebih besar 
dan laju korosinya menjadi lebih kecil. 
Berbeda dengan paduan kobalt pada variasi 
Cr 28,5% dan 33%  yang memiliki lebih 
banyak mengalami retakan sehingga laju 
korosinya lebih besar daripada laju korosi 
sampel dengan variasi 31,5% dan 34,5% 
dan lebih besar pula dari laju korosi yang 
ditetapkan oleh standar Eropa. 
 
Uji Sitotoksisitas 
Uji MTT assay dilakukan untuk 
menentukan sitotoksisitas suatu material. 
dari agen medikal dan material toksik 
lainnya. Assay ini didasarkan oleh 
perubahan warna MTT kuning menjadi 
kristal formazan biru gelap akibat tereduksi 
enzim dehidrogenase mitokondrial sel 
viable (hidup).  Perubahan warna dibaca 
dengan Elisa reader berupa nilai absorbansi 
(OD). Hasil uji MTT Assay ditampilkan 
dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
 
 
Gambar 11. Grafik % Viabilitas Sel 
Terhadap Variasi Cr paduan Kobalt 
 
Hasil uji MTT Assay menunjukkan 
bahwa seluruh sampel paduan kobalt telah 
memenuhi standar biokompatibilitas 
biomaterial. Material tidak bersifat toksik 
pada sel fibroblast (cell lines) apabila 
prosentase viabilitas sel masih di atas 60%, 
yaitu OD dari perlakuan masih mendekati 
OD dari kontrol (Wijayanti, 2010). Hasil 
terbaik dari uji ini adalah paduan kobalt 
dengan variasi 31,5% yaitu sebesar 91,91% 
Cr. 
 
4. KESIMPULAN 
Paduan kobalt dengan variasi Cr 
telah dibuat dengan teknik peleburan yang 
disertai dengan rolling. Hasil yang 
diperoleh diringkas sebagai berikut: 
1. Terjadi peningkatan fasa γ seiring 
dengan peningkatan variasi Cr dan 
dari keseluruhan proses tidak 
mengurangi unsur paduan kobalt. 
2. Nilai kekerasan yang memenuhi 
ASTMF75 adalah paduan kobalt 
dengan variasi 33%. 
3. Nilai laju korositas yang memenuhi 
standar Eropa adalah paduan kobalt 
dengan variasi 31,5% dan 34,5% Cr 
4. Seluruh paduan kobalt variasi Cr 
memenuhi standar sitotoksisitas 
biomaterial 
5. Hasil terbaik sebagai implan tulang 
prosthesis adalah paduan kobalt 
dengan variasi 31,5% Cr. 
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